
1: 4 В/д [+3,0838 В]
2: 4 В/д [+952,53 мВ]
3: 20 В/д [-5 В]
4: 20 В/д [-15 В]
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AKTAKOM Oscilloscope Pro (multichannel) [Подключено устройств: 2]
2 мая 2015 г. 3:12:06

Масштаб
Шкала: 20 Вб./д
Частота: 1 МГц
Период: 1 мкс
YCh: 1 В/д

Относительные измерения
Время
B-A: 89,268 мкс
A-T: 6,7057 мкс
B-T: 95,974 мкс
От: Метка 1 До: Метка 2: NAN
Значения
dU: -4,0576 В
dU(Метка 1): NAN

Абсолютные измерения
Вертикальное положение курсоров

K
L

Осн.
-28,389 В
-32,446 В

S
0 В
-31,958 В

Горизонтальное положение курсоров и меток

T
A
B

Время
0 с
6,7057 мкс
95,974 мкс

Значения Осн.
-214,45 мВ
-162,96 мВ
-90,871 мВ

Значения S
NAN
NAN
NAN

Статистика
Амплитуда сигнала (параметры импульса)

Величина Среднее Максимум Минимум Ст. девиация Объем: Время:
2,0966 В 1,5898 В 4,0317 В 1,053 мВ 1,0864 В 2464 00:07:24
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